
真空箱式氦质谱检漏测试流程图：

在真空箱内人工装夹试品，操作测试“启动”

按钮。真空箱门自动关闭，自动测试开始。

粗检充氮系统对试品充≤4.0MPa 氮

气，做保压，测试工件是否大漏。

无大漏

试品排气，对试品抽真空。真空箱抽真空，

真空箱真空度达到氦检真空度，接入氦检

仪进行氦检。

试品排气。按“停止”按钮，确认大

漏试品，真空箱门自动打开，此时夹

具松开，人工卸试品。检漏结束。

向试品内充入≤4.3MPa 氦气，做氦质

谱检漏测试。

测试是否合

格？

合格

不合格

是否大漏？

“不合格”红灯亮，声光报警。

有大漏 “大漏”红灯亮，声光报警。

试品排气，系统回收氦气；氦气回收完毕，

真空箱放气后箱门自动打开。按“停止”

按钮，确认泄漏试品，此时夹具松开，人

工卸工件。检漏结束。

试品排气，系统回收氦气；氦气回收完毕，真空

箱放气后箱门自动打开，夹具松开，人工卸试品。

检漏结束。


